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1. Введение

Данное руководство по эксплуатации оптических ниве-
лиров с компенсатором в соответствии с требованиями к 
эксплуатационным документам на изделие (вид, наимено-
вание, комплектность, полнота, построение, содержание и 
изложение) ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы», 
объединяет в себе паспорт, формуляр и руководство по 
эксплуатации.

! Внимательно ознакомьтесь с положениями данного 
руководства перед использованием прибора.

! Обязательно проверьте комплектность прибора.
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Используя юстировочную шпильку, вращайте юстиро-
вочный винт (рис.12), пока отсчет b3 по рейке B не станет 
равным b3=a2-Δh.

Повторяйте все вышеописанные действия до тех пор, 
пока результат не будет удовлетворять условию

|(a2-b2)-(a1-b1)| ≤ 3 мм

Рис. 11
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